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MBC3 Anschlussplan

= - instrumenten
» datum: 21-11-2018 F LOW BUS .
Bronkhorst Laborausfiihrung
FLOW-BUS Anschluss Erklarung Modellschliissel
| Fiir weitere Erlduterungen siche 9.18.118 |
} Pin 1&6 Pin 5 |
N s | Option: | X|X|-[X[x|x] |
[{ovae 7, o - oder }
Schi - - _— -
S 3 [X[x[x] - - [x]x]- [x[x[X] |
ovdc e TT T e o
+Us >
o2 ®
ovdc 6
RS485-B 7 RS485-B
RS485-A 8 RS485-A | FLOW-BUS
O ovadc +15Vdc-24Vdc Versorgung
B O [y A Schirm A Ausgang/ Sollwert 0-5Vdc
U1 [2]3]a]s]6]7]s U Gehiuse B Ausgang/ Sollwert 0-10Vdc
************ F Ausgang 0-20mAdc sourcing
Sollwert 0-20mAdc sinking
[1]2]s]a]s[e]7]5] Ausgang 4-20mAdc sourcing
G Sollwert 4-20mAdc sinking
RJ45 Stecker o
R FLOW-BUS, Stromlos geschlossen (NC)
= FLOW-BUS, Stromlos offen (NO)
— TX-RS232/BUS ™ TXRs232 [\ M
L] 1l If1H 1]l 1 Hinweis:
RJ45 Stecker gtpolkD-Sub 5 9 — Analog Ausgang I I — Bei Ansteuerung eines Gerdtes Uber Feldbus oder RS232 ist der
C;acs:‘:ﬂe‘l 2 Analos Sollwert 112 I—r 21 2 Parameter 'control mode' zu verandern, um einen Sollwert
Ménnlilch S 6 Tg— 3! U3l |3 tiber den analogen Anschliiss vorzugeben. Fiir weitere
o — OV Versorgung [+ 0oVdc I+ — Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.
4] Kundenspezifisch } 4] ; } 4 | } 4] Hinweis:
5] RX-RS232/BUS 2 RX-RS232 e | Am Durchflussmesser oder Druckaufnehmer kann kein
6 +U— {6 H 6]l 6 separates Ventil angeschlossen werden.
—1*Ys 1= =1 =1
7 7 7 7 . .
- [ - I A Hinweis:
8 OV sense I'fg]! Hgll 8 Das Speisen eines einzelnen Instrumentes ist méglich iber den
— Schirm I Schirm ! 9 pol D-sub Stecker.
9 pol 9] Li T 1K ES Siehe Dok.Nr. 9.18.119 fiir den Anschlussplan.
D-Sub Instrumentensignale Gehiuse Kabel (optional) Gehiuse
7.03.367
9 pol D-Sub 9 pol D-Sub RS232 COM -port
Stecker Stecker 9 pol D-Sub
Chassisteil Kabelteil Stecker Chassisteil
Mannlich Weiblich Mi:nnlich
Hinweis:

1) Standardeinstellung deaktiviert, OVdc.
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